
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada simulasi bending beban yang mampu di tahan oleh plate implant 

tanpa mengalami deformasi plastis adalah 500N dengan tegangan yang 

dihasilkan adalah 318,64 MPa. 

2. Kurva S-N plate implant kompresi dinamis SS 316L dengan batas 

kekuatan lelah sebesar 251,64 MPa didapatkan 1038600 siklus. 

3. Simulasi tulang dan plate implant yang dihubungkan sekrup dengan 

pembebanan 800N belum mengakibatkan kegagalan plate implant, 

karena tegangan terbesar yang dihasilkannya adalah 191,78 MPa begitu 

juga jika dibandingkan dengan kekuatan lelah dari plate implant. 


