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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang analisis keluaran berkas radiasi (berkas foton dan 

elektron) pesawat terapi linear acceleration (LINAC) pada fantom air.  Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi pesawat terapi LINAC selama digunakan dengan 

mengacu pada nilai 1 cGy sama dengan 1 MU yang diperoleh dari analisis ionisasi 

chamber, suhu, tekanan, efek polaritas dan rekombinasi ion.  Penelitian dilakukan 

dengan variasi energi 6 MV dan 10 MV untuk berkas foton dan 4 MeV, 6 MeV, 9 MeV, 

12 MeV, 15 MeV dan 18 MeV untuk berkas elektron.  Ukuran luas lapangan 

penyinaran yang digunakan adalah (10 x 10) cm dengan Source to Surface Distance 

(SSD) 100 cm.  Hasil analisis menunjukkan bahwa pada berkas foton energi 6 MV dan 

10 MV didapatkan nilai keluaran per 1 MU sebesar 1,026 cGy dan 1,025 cGy dengan 

deviasi pengukuran 2,60 % dan 2,56 %, nilai ini masih berada dalam rentang toleransi 

pengukuran yaitu < 3 %.  Berkas elektron energi 4 MeV, 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 15 

MeV dan 18 MeV didapatkan nilai keluaran per 1 MU sebesar 0,981 cGy, 1,005 cGy, 

1,019 cGy, 1,013 cGy, 1,017 cGy dan 1,007 cGy dengan deviasi pengukuran 1,92 %, 

0,54 %, 1,90 %, 1,30 %, 1,73 % dan 0,72%, nilai ini masih berada dalam rentang 

toleransi pengukuran yaitu < 3 %. 
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