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BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pengujian pada alat sebagai perangkat pencacah aktivitas mencit untuk melihat 

pengaruh zat psikoaktif berbasis Arduino Uno telah berhasil, dibuktikan 

dengan pengukuran dapat dilakukan lebih lama dan tanpa harus diamati terus 

menerus. 

2. Perangkat pencacah aktivitas gerak mencit yang dibuat mampu mengukur 

kelajuan rata-rata mencit dalam kandang dengan pengujian terbaik dengan 

berat badan 28 g yang memiliki persen error 0% sebelum dipengaruhi zat 

psikoaktif dan berat badan 26 g memiliki persen error 1,4% setelah 

dipengaruhi zat psikoaktif.  

3. Hasil pengujian dengan zat psikoaktif menghasilkan nilai yang tidak 

bergantung pada berat badan mencit, tetapi bergantung berapa persen zat yang 

dihirup oleh mencit. 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu dilakukan 

beberapa perbaikan untuk memaksimalkan fungsi alat dan pengembangannya lebih 

lanjut.  Beberapa saran yang dapat diberikan: 
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1. Sistem pengukuran yang telah dirancang sebaiknya diuji coba dengan berbagai 

zat psikoaktif lainnya, karena setiap zat psikoaktif memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap mencit. 

2. Kandang mencit sebaiknya dirancang berbentuk lingkaran dan bentuk yang 

lebih sempit sehingga mencit tidak dapat berbalik arah dan dibuat dengan 

bahan yang tidak mudah dikerat sehingga tahan lama. 


